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1.AMAÇ : Merkezimizde, hasta tedavi süreçlerinde kullanılan ölçme ve test cihazlarının 

Kalibrasyonuna yönelik sürekli ve etkin işleyen bir sistem oluşturmak.. 

2.KAPSAM: Merkezimizde bulunan tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan, tedavi sürecini 

etkileyen tüm ölçülebilir değerlere sahip cihazları kapsar.  

3.SORUMLULAR: Birim Sorumluları, Teknik Servis Sorumlusu, Hastane Müdürü 

4. TANIMLAR: Kalibrasyon: Ölçülebilen büyüklüğün gerçek değeri ile onu ölçen aletin verdiği 

sonuç arasında bir ilişki kurma sürecidir.  

5.UYGULAMA: 

 Kalibrasyon Gerektiren Cihazların Tespit Süreci :  

• Merkezimiz Kalibrasyon Gerektiren Cihazlar Listesi, Kalibrasyon dan sorumlu personelimiz 

tarafından tüm departmanlar dolaşılarak tespit edilerek, yazılı hale getirilir.  

• Kalibrasyon Gerektiren Cihazlar Listesi,  mevcut Kalibrasyon hizmeti sunan kurumlara 

fakslanarak, Kalibrasyon yapılabilenleri tespit edilir.  

• Kalibrasyon gerektiren cihazlar listesinde yer alan cihazların Kalibrasyon Takvimlerinin 

takibi cihaz kullanıcılarına aittir. Geçmiş Kalibrasyon sonuçlarına göre ilgili cihazın 

Kalibrasyon periyodu kısaltılıp uzatılabilir. Kullanıcılar Kalibrasyon gerektiren cihazları, en 

geç 1 ay öncesinden Hastane Müdürlüğüne bildirerek süreci başlatmak ve takip etmekten 

sorumludurlar.  

Kalibrasyon Süreci :   

• Kalibrasyon ile ilgili işlemler Hastane Müdürlüğü tarafından takip edilerek sonuçlandırılır. 

• Kalibrasyonu yaptırılan cihazların sertifika ve raporlarının asılları cihazı Kullanıcı Departman 

tarafından muhafaza edilir.  

• Kalibre ettirilen cihazların üzerine Kalibrasyon yaptırılan merkezden alınan Kalibrasyon 

Etiketi Kalibrasyon dan sorumlu personelimiz tarafından yapıştırılır.  

• Kalibrasyon merkezince uygun bulunmayan ile arızalı ve/veya kullanım dışı cihazların 

üzerlerine “ARIZALI KULLANMAYINIZ” uyarı yazısı konularak, kullanımları engellenir.  

• Ölçüm sonuçlarından tereddüt edilen cihazlar ilgili kullanıcı talebi doğrultusunda Kalibrasyon 

tarihi gelmemiş olsa bile en kısa sürede tekrar Kalibrasyona gönderilir ve bu süreçte cihaz 

kullanım dışına alınır.  

• Kalibrasyonu kısmi geçen veya geçemeyen cihazlar Cihaz kalibarasyondan geçemediğinde ilk 

etapta arıza tespiti yapılır. Cihaz tamiri yapılabilecekse tamir edilir yapılamıyorsa HEK’ e 

ayrılır. Sarı Etiket: Cihazın kısmı arızalı olduğu fakat tamamen kullanım dışı bırakılmasına 

gerek olmadığında, hata veren kod sarı etiket üzerine yazılır ve personelin bu hata kodunu 

kullanması engellenir. Diğer kodlarda cihazın kullanılmasına engel yoktur. Yeşil Etiket: 

Cihazın kalibrasyona uygun olduğunu ifade eden etikettir. 

• Cihaz arızalarında her tamir işleminden sonra kalibrasyonu tekrarlanır. 

 


