
 

 

 

 

 

T.C. 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
CİHAZ KULLANMA TALİMATI (AERATÖR ) 

Kod: TY.TL.01                Yayın Tarihi:15.12.2020              Revizyon No:                      Revizyon Tarih:                     S.N:1/3 

 

 

AMAÇ: Ucuna çeşitli frezler takılarak, basınçlandırılmış hava yardımı ile frezin yüksek hızda 

dönüşünü sağlayarak,  dişin mine tabakasını kaldırmak, dişe kavite açmak ve dişi kesmek 

amacıyla kullanılır. 

 

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE 

 

• Başlığı kullanırken hastanın ve kendinizin güvenliğini düşünün. Bu başlık sadece dental klinik 

çalışmaları için tasarlanmıştır. Başlığı başka bir amaç için kullanmayız. 

• Kullanım öncesi; vibrasyon, gürültü ve aşırı ısınma olup olmadığını kontrol ediniz. 

Anormallik görülürse kullanmayı hemen durdurun ve teknik servise bildirin.  

• Hava basıncının 0.2-0.25MPa(2.1-2.5 kgf/cm2) ye ayarlayın. 340.000-350.000 hız aralığı 

RPM aeretörlerin çalışma aralığıdır. 

• Tavsiye edilen hava basıncını aşmayın. Aksi taktirde daha yüksek hıza ve dolayısıyla frez 

kırılmasına ve bilyelerin zarar görmesine neden olabilirsiniz. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

•  Başlık dönerken push-buton mekanizmaya basmak başlık kafasında AŞIRI ISINMAYA yol 

açar. 

• Kullanım esnasında başlığın push- butonu hasta ağzının yanaklarından mümkün oldukça uzak 

tutunuz. 

• Ağız içi yanak temas halinde push-buton basmasına sebep olabilir ve hasta ciddi zararlar 

görebilir. 

• Başlığı sökmeye veya mekanizmasıyla oynamaya çalışmayınız. 

• Başlığı yere düşülmeyiniz ve sert bir şekilde darbeye maruz bırakmayınız. 

• Eğer başlık düşer ve darbe alırsa teknik servisinize gösteriniz. 

• Yapısı bozulmuş, yumulmuş veya defolu frez kullanmayınız. Frezin sapını daima temiz tutun. 

Frez tutucuya kir girmesi frezini iyi tutunmamasına ve dışarıya fırlamasına neden olabilir.  

• Başlığı frezsiz çalıştırmayınız. 

• Başlık kullanılmadığı zaman bile ağzında mutlaka frez ve yapay frez olmalıdır.  

• Hava girişi tamamen kesildiği zaman frezi çıkartın. 

FREZLER 

•  Eğilmiş, bükülmüş, kullanılmış veya zarar görmüş frez kullanmayınız.  

• Frez üreticisinin tavsiye ettiği hız sınır talimatlarına uyunuz. 

• Her zaman temiz frez kullanın. Temizlenmemiş frez kullanımı frez tutucunun içerisinde pislik 

birikmesine ve frezi kavrama gücünün kaybına sebebiyet verebilir. 

• Frezi her zaman push butonu basılı tutarken frez tutucu kısmının sonuna kadar iterek 

yerleştirin.  

• Kısa saplı frez kullanmayınız. 

FREZ DEĞİŞİMİ 

http://www.uludagsozluk.com/k/frez/
http://www.uludagsozluk.com/k/mine/
http://www.uludagsozluk.com/k/kavite-açmak/
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1. Frez değişimi: Push buton kafa kapağına klik sesi gelene kadar bas parmağınız ile basar 

iken frezi çekip çıkarınız. 

2. Frez montesi 

2.1. Frezi kafanın sonuna kadar itiniz. Push butona basarak frezin yuvasına oturup sonuna 

kadar iterek yerleştiriniz. 

2.2. Koron kesimi gibi yüksek vibrasyonlu işlemler yaparken frezi yuvasından çıkarmak zor 

olabilir. 

2.3. Bu gibi durumlarda, push buton basılı konumda iken pense veya benzeri alet yardımı ile 

frezi çekerek yuvasından çıkarınız. Kullanım esnasında aralıklı olarak frezi yuvasından 

çıkarıp geri takmak bu sıkıntıyı önler. Sürüş hava deliğine 2-3 damla lubrikasyon yağı 

damlatınız. 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Uzun süreli kullanımdan sonra başlık biraz gürültülü çalışabilir. SPRAY Plus tenekesini dik 

tutunuz. Lubrikasyon yağı sürüş hava deliğine 2-3 damla lubrikasyon yağı damlatınız.  

• Her kullanım sonu ve otoklavlamadan önce SPRAY Plus veya lubrikasyon yağı ile kuplinki 

çıkardıktan sonra yağlama aparatını ok ile gösterilen yere takarak yağlama işlemini yapınız. 

Sprey yuvasına ok kafalı sprey memesini takınız. Ok kafalı sprey memesini başlık sürüş 

deliğini yerleştirerek 4- delik veya 2-delike yaklaşık 2-3 saniye boyunca yağ sıkınız. 

• Başlığın yağlanma esnasında düşmemesi için iyi kontrol ediniz. Başlık kafasından yağ 

çıkana kadar yağlayınız. 
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1. SORUMLULAR 

8.1 Temizlik Sorumlusu: Yardımcı Sağlık Personeli 

8.2 Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


