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      KULLANIM AMACI 

• Protez ölçüsü almak için kullanılan alginatın homojen olarak karışımını yapmak. 

 

      KULLANILAN YER 

• Poliklinikler 

 

      CİHAZ KULLANMADAN ÖNCE 

• Cihazın fişi prize takılır. Start/stop tuşundan cihaz açılır. 

 

       CİHAZIN KULLANILMASI 

• Alginat kabına yeterli alginat ve su konularak kapak sıkıca kapatılır. 

 

• Alginat kabı cihazın kapağı açılır bölmeye yerleştirilir. 

 

• Cihaz kapağı kapatılır. Cihazın karıştırma saniyesi ayarlanır. Start/Stop tuşuna basılarak                        

cihaz çalıştırılır.      

 

• Cihaz karma işlemini tamamladıktan sonra uyarı verecektir. 

 

• Uyarı sesi bittikten sonra kapak açılıp alginat kabı alınır. Alginat kullanıma hazır                                

durumda dır. Cihaz kullanımı bittikten sonra start/stop butonuna basılır fişi prizden çekilir. 

 

        CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI   

• Cihaz nemli bir bezle silinir. 

 

        SORUMLULAR 

• Temizlik Sorumlusu: Poliklinikte Görevli Yrd.Sağlık Personeli 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


