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            KULLANIM AMACI 

•   Vibrasyon yaparak cıva ve bazı metallerin (gümüş, bakır, çinko, kalay) karışımını                                                      

yapar. Diş dolgu maddesi olarak kullanılır. 

 

             KULLANIM YERİ 

• Diş poliklinikleri  

 

             CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE 

• Cihazın fişi prize takılır. Start /stop tuşuna basılır. Çalıştırma saniyesi ayarlanır. 

 

             CİHAZIN KULLANILMASI 

• Zaman ayarlı olup cıva ve amalgam tozunun orantılı bir şekilde karışımını START 

butonuna basıldıktan sonra istenilen doz cihazın solundaki ayar kolu ileri geri ettirerek 

ayarlanır. 

• 10-20 saniye içerisinde gerekli dolgu maddesi hazırlanmış olur. 

• Kapsül amalgam kullanıldığı zaman; kapsül karışımı hazırlanır. Kapsül cihazın 

önündeki kapsülü tutan aparata yerleştirilir. START tuşuna basılır.10-20 sn vibrasyon 

yaparak kapsül içindeki toz ve cıvayı karıştırır.Amalgam dolgu maddesi hazırlanmış 

olur. 

 

              TEMİZLİK VE BAKIMI 

• Nemli bir bezle silinir. 

   

               SORUMLULAR  

• Temizlik Sorumlusu: Poliklinikte Görevli Yardımcı Sağlık Personeli 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis  

 

 

 

 


