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AMAÇ: Hastanın kalp ritimlerini izlemek ve resüstasyonda (Mavi kod durumunda) 

hastayı defibrile etmek için kullanılır.  

 

CİHAZIN BULUNDUĞU YER: Acil müdahale odası  

 

CİHAZIN KULLANIMI 

 

1. Cihazın fişinin takılı veya bataryasının dolu olduğundan emin olun.  

2. On/off düğmesinden cihazı açın.  

3. Elektrotları ve kabloları, üzerindeki işaretlere uygun olarak hastanın üzerine 

yerleştir (Kırmızı-R: sağ üst göğüs, sarı-L: sol üst göğüs, yeşil-F: sol göğüs altı), cihaz 

doktorun istediği joule getiriniz.(kardiyoversiyon yapılacaksa doktora sorarak sync düğmesine 

basınız)  

4. Cihazın kaşıklarının üstüne jel sürün 

5. Paddle'ı apex yazan kaşığın üzerindeki tuşa basarak şarj edin.  

6. Şarj olduktan sonar hastaya şok uygulayın.  

7. Uygulama sırasında kimsenin hastaya dokunmadığından ve oksijen kaynağının 

kapalı olduğundan emin olun  

8. Hastaya uygulandıktan sonra gerekirse tekrar aynı işlemleri yaparak cihaz hazır 

hale getir. İşlem bittikten sonra cihazı temizle ve On/Off düğmesinden kapatın. 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

         Cihazın kaşıkları her işlemden sonra nemli bir bezle silinir. 

         Cihaz nemli bir bezle silinir. 

CİHAZIN KORUNMASI 

         Nemli, sıcak ve tozlu ortamlarda bulundurulmamalıdır. 

 

SORUMLULAR 

7.1 Temizlik Sorumlusu: Polk. Sorumlu Hemşiresi 

7.2 Kalibrasyon Sorumlusu: Teknik Servis 

7.3 Kontrol Sorumlusu: Mavi Kod Sorumlu Ekibi 
 


