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KULLANIM AMACI:
*Dis hekimliginde hasta muayenesi ve tedavisi i¢in kullanilir.
KAPSAM:
*Dis polikliniklerinde bulunan dis iinitlerini kapsar.
KULLANMADAN ONCE:
*Unit fisi prize takilir.
*Unit iizerindeki ve yer kutusu iizerindeki enerji salterleri agilir.
*Hava ve su vanalar1 kontrol edilir. Kapali ise agilir.
CiHAZIN KULLANILMASI:
*Unit tablasinda veya yaninda bulunan panelden iinit pozisyonu ayarlanir
*Unite bagl reflektdr yanindaki butondan agilarak ¢alisma ortaminin 1siklanmasi saglanir
*Ayak pedali kullanilarak {init tablosu {izerindeki cihazlarin ¢aligtirillmasi saglanir
1-Aerator:Dis dolgusu yapmak icin disin ¢iiriik kisminin temizlenmesi,kavite acilmasi ve
kavitenin kenarlarmin sekillendirilmesinde kullanilir.
2-Mikramotor:iki yénlii ayarlanabilen havali ve 1slak kuru ¢alisma saglayabilen dénme
hizin1 ucundaki piyasemen veya angulduruvaya aktaran alet.
3-Anguldruva:Airatérden daha yavas calisarak disin ¢iiriik kisminin temizlenmesi,kavite
acilmasi ve kanal pat1 gonderilmesinde kullanilir.
4-Piyasemen:Ucuna canavar frez veya hard frez takilarak hareketli protez tefsiye islemlerini
yapan alet.
*Unit kullanimu bittikten sonra en iist seviyeye ve dik konuma alinarak enerjisi kapatilir.
CIHAZIN TEMIZLIiGI VE BAKIMI:
*Cihaz her hastadan 6nce kagit havluya sikilmis yiizey dezenfektani ile sirasiyla {init tablosu,
reflektor kollari,basliklar ve kresuar temiz taraftan kirli tarafa dogru silinir.
*Gilinilin sonunda bagliklar yaglanarak steril edilmek iizere sterilizasyona teslim edilir.
*Gilinliik temizlikte tinitin koltuk bolimii yiizey dezenfektani ile silinir.
*Kresuar bol su ile yikanir.
*Hava ve su vanalari kapatilir.
SORUMLULAR:
Temizlik Sorumlusu: Poliklinikde gorevli yardimei saglik personeli.

Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




