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      AMAÇ: Bu talimat diş laboratuvarını kapsar ve polisaj işleminde cihazın kullanımı ve 

kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir. 

. 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

• İşe başlamadan önce güvenlik ekipmanları(önlük, gözlük, bone, eldiven, kulak tıkacı ve toz 

• maskesi) giyilir. 

• Pomza hazırlanır ve fırçalar motora takılır. 

• Protezler önce pomzalanır, sonra cilalanır. 

• Polisajı biten protez dezenfektanla steril edilerek kilitli poşet veya protez kutusuna 

• koyularak laboratuvar sorumlusuna teslim edilir. 

• Polisaj motoruyla ilgili sorun oluştuğunda laboratuvar sorumlusuna bildirilir. 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

• Her gün bir kez yapılır. 

• Kontrol panelinin tozu bez ile temizlenir. 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Laboratuvar çalışan Personeli 

 

• Bakım Sorumlusu:Teknik Servis 

 

 


