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     AMAÇ: Bu talimat diş laboratuvarını kapsar ve Gece plağı cihazı kullanımı ve kontrolleri 

sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir. 

. 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

• Gece plağı cihaza yerleştirilir. 

• Plağın olduğu bölüm yukarı kaldırılır. 

• Alçı modeli cihaz tabanına yerleştirilir. 

• Cihazın ısıtıcısını çalıştırılır. 

• Plak ısınma kıvamını gözlemlenir. 

• Isınan plak alçı modelin üzerine indirilir. 

• Cihazın vakumu çalıştırılır. 

• Model oluştuktan sonra cihaz kapatılarak, plağın soğumasını beklenir. 

• Alçı modelden plak çıkarılır ve fazlalıklar kesilir. 

• Cihazla ilgili bir sorun oluştuğunda laboratuvar sorumlusuna bildirilir. 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

• Her işlem sonunda bir kez yapılır. 

• Cihazın yüzeyleri Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir. 

• Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Laboratuvar çalışan personeli 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


