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      AMAÇ: Bu talimat Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde paketleme makinesi kullanımı ve kontrolleri 

sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir. 

 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

 

• On düğmesine basılarak cihaz açılır 

• Cihaz ayar tuşlarından Cihaz ısısı (buhar sterilizatörde ve etilenoksitte steril edilecek 
paketlerin kapatılması için 180 dereceye ayarlanır) 

• Cihaz ısısı uygun sıcaklığına ulaşınca cihaz kullanıma hazırdır. 

• Rulo paket kapatma işlemleri yapılır. 

• Tüm paketler kapatıldıktan sonra cihaz kapatma tuşundan kapatılır. 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

• Her gün bir kez yapılır 

• Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir. 

• Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır 

• Kontrol panelinin tozu bez ile temizlenir. 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Laboratuvar çalışan Personeli 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


