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      AMAÇ: Bu talimat Vitalometre cihazının çalıştırılmasının, bakım ve onarımının tanımlanması ve 

kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir. 

 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

 

• Vitalometre cihazının kullanılacak ucu takılır. 

•  Cihazın ışığının yanmadığından ve kapalı olduğundan emin olunmalıdır.  

• Uygulanacak bölge, pamuk tamponlar yardımıyla tükürükten izole edilir. 

•  Cihazın elektrik devresinin tamamlanabilmesi için eldiven giyilmez. Hasta yüzüne temas 

edilmelidir. Cihazın ucu iletkenliğin artması için diş macununa sürülür. 

•  Cihazın ucunu hastanın ilgili dişine değdirdikten sonra kadran yavaşça çevrilir.  

• Cihazın kadranı 10 kademelidir. Hastanın akımı hissettiği anda durulur ve kaydedilir. 

•  İşlem bittikten sonra hasta ağzındaki pamuk rulolar çıkartılır ve aletin ucu dezenfekte edilir. 

 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

 

• Her gün bir kez yapılır. 

• Ayrıca her kullanımdan sonra dezenfekte edilir. 

• Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir. 

 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Poliklinik Sorumlu Hekimi ve Çalışan Personeli 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


