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      AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Merkezi Sterilizasyon bulunan Saf Su cihazının kullanımına 

yönelik işlemleri belirler.  
 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

 

• Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.  

• Cihaz şebeke suyuna bağlı olduğundan, şebeke suyuna bağlı olan musluğu açınız.  

• Cihazın arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.  

• Cihazın dolu olup olmadığını kontrol ederek, kendi musluğunu açarak suyu alabilirsiniz.  

• İşleminizi tamamladıktan sonra cihazın kendi musluğunu kapatınız.  

• Açma/kapama düğmesinden kapatınız.  

•  Şebeke suyuna bağlı musluğu kapatınız 

 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ ve BAKIMI  

 

• Cihazın fişleri çıkarılır.  

• Su haznesinin aldığı kadar su doldurulur.  

• İçine kireç sökücü tozdan dökülür. Kapağı kapatılır.  

• Ertesi güne kadar bekletilir. Bu işlem cihazın kireç tutmasını önler.  

• Cihaz saf su üretiminde kullanılacağı zaman su boşaltılır ve hazne tekrar yıkanır.  

• Manometre ve diğer su bağlantıları kontrol edilir. 

• Termostat, kontaktörün elektrik bağlantıları elden geçirilerek kablolardaki izolasyon 

(kavrukluk) problemlerine bakılır. İzolasyon problemi olan kablo ve ekipmanlar değiştirilir. 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: M.S. Ü. Çalışan Personeli 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


