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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, EKG cihazından elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit 

etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak ve kullanılan elektrokardiyografi cihazlarını kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• EKG donanımı kullanılmadığı zaman ekipman odasında, prize takılı şekilde durur. 6.2.Hastaya 

elektrotlar mümkün olduğunca alkol kullanılarak uygun şekilde yerleştirilir. (C1:Kırmızı, C2: Sarı, 

C3: Yeşil, C4:Kahverengi, C5: Siyah, C6: Mor, Sağ Kol: Kırmızı, Sol Kol: Sarı, Sağ Ayak: Siyah, 

Sol Ayak: Yeşil) 

• EKG cihazının üzerinde bulunan siyah düğmeye basılarak açılır. 

• Parazit şekli olan tuşa basılır ve “open” düğmesine basılarak açılır. 

• Cihazı kapatmak için kırmızı düğmeye basılır. 

• İşlemden sonra ekipman odasına götürülüp prize takılır. 

• Elektrik kablosu ile EKG kablosunun giriş yerleri kontrol edilir. 

 
 

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


