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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

hasta takibi yapan tüm sağlık personelini kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Cihazı kutusundan çıkardıktan sonra çalıştırmadan önce mutlaka kullanım talimatları 

okunmalıdır. 

•  Cihaz kutusundan çıkarıldıktan sonra fiziki hasar olup olmadığı kontrol edilir. Sonra cihazın 

elektrik kablosu odadaki prize takılır. 

Not: Oksijen konsantratörünün bağlandığı prize başka herhangi bir cihaz takmayınız. 

• Cihazı çalıştırmadan önce her zaman hava filtresinin takılı olduğundan ve temiz olduğundan 

emin olunuz. 

• Oksijen Konsantratörü aksesuarlarını (Su Kabı ve Kanül) cihaza takınız. 

• Su Haznesi Kullanımı 

a.) Su haznesi kapağını ok yönünde çevirerek çıkartınız. 

b.) Su haznesine "maximum" yazan yere kadar su koyunuz. Fazla su koymayınız. Maximum ve 

minimum arasında su konulması ve suyun her gün yenilenmesidir) Su kabına kaynatıp 

soğutulmuş veya şişelenmiş su koyunuz. (Çeşme suyu kullanmayınız) 

c.)Kapağı kapatıp su haznesini konsantratördeki yerine takınız. Kapağı takarken düzgün 

takıldığından emin olunuz. Aksi takdir de kapaktan oksijen kaçırabilir. 

      d.) Konsantratörden gelen oksijen hortumunu oksijen girişine takınız. 

                     e.) Oksijen Kanülünü oksijen çıkışına takınız. 

f.) Su kabının kireçlenmemesine ve tortu oluşmamasına dikkat ediniz. 

NOT: Su haznesi içerisindeki hortum ucunun kireçlenip tıkanmaması için gereken özeni 

gösteriniz. Su haznesi kullanılmayacak ise kanül direkt olarak oksijen çıkışına takılmalıdır. Su 

kabının görüntüsü temsilidir, orijinalinde farklılık arz eder. Su haznesi ayda 1 defa 

değiştirilmelidir. 

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

• Cihaz kabininin temizlenmesinde petrol bazlı ve solvent bazlı ürünler kullanmayınız. 

• Cihazın dış kabinini bez sayesinde alkol ile temizleyiniz. Bu sayede kalıntı kalmayacaktır. 

• Temizlik işlemlerini yaparken cihazın elektrik kablosunu prizden çıkartınız. 

NOT: Cihazda hiçbir şekilde gres yağı, makine yağı ve bunun gibi hiçbir çeşit yağ kullanılmaz. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


