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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

hasta takibi yapan tüm sağlık personelini kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

 

• Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama butonu ON kısmına getirilir. 

• Cihaz açılır açılmaz kullanılır konuma gelecektir. 

•  Elektrik kesintilerinde veya cihaz yerinden kaldırılacaksa, mutlaka açma kapama butonu OFF 

konumuna getirilir. 

• Cihazın ön panelinde bulunan küçük ekranda santrifüj süresi takip edilebilir. Santrifüj devri ise 

OPEN butonuna basılarak takip edilebilir. 

• Kasetler santrifüj edilmek istendiğinde, mutlaka kasetler dengeli olacak şekilde karşılıklı 

yerleştirilmelidir. 

• Santrifüj süresi 5 dk’dır. Santrifüj süresi dolup, sesli uyarı verip kapak açılana kadar santrifüj 

durdurulmamalıdır. 

• Santrifüj süresi dolduğunda sesli uyarı verdikten sonra, bir süre kapak açılmaz ise, kapak 

kendiliğinden otomatik olarak kapanacaktır. Kapağın açılması için STOP düğmesine basılır ve 

kapak açılır.  

 

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


