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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

hasta takibi yapan tüm sağlık personelini kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

 
• Geniş elektrot yelpazesi ile yumuşak diş eti kesi ve koagülasyonu için kullanılan yüksek frekanslı 

bir akım üreticidir. 

• Cihaz üzerinde kadar kesi güç ayarı, 

• Cihaz üzerinde kadar koagülasyon ayarı, 

• Cihazın çıkış frekansı yapılabilir. 

• Cihaz koagülasyon modunda düşük akım ve kontrollü ısı dağılımı ile alt dokulara zarar vermeden 

homeostazı sağlar. 

• Cihaz kesi derinlik ve koagülasyon boyut kontrolü yapabilir. 

•  Cihazın elektrot tutucusu ve elektrotları 134ºC 18 dakika otoklavlanabilir 

 

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


