
 
 

 
 
 

 

T.C. 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 
CİHAZ KULLANMA TALİMATI (FREZLEME CİHAZI) 

Kod: TY.TL.40               Yayın Tarihi:15.12.2020              Revizyon No:                      Revizyon Tarih:                     S.N:1/1 

 
     

 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, frezeleme ve aşındırma ünitelerimiz aynı zamanda kuru 

frezeleme uygulayarak tam konturlu zirkonyum restorasyonlarının tek bir seansta gerçekleştirilebilmesini 

sağlar. Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.  

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Hastalarınızı geleneksel bir kalıp tepsisinin neden olduğu rahatsızlığa maruz bırakmayın. 

Küçük pudrasız renkli kameramız CEREC Omnicam ile doğal renkte hassas 3 boyutlu görüntüler 

elde edin. Yeni: Taranmış olgularınızı STL dosyaları olarak kolaylıkla dışa aktarmak için Aç Tara 

Dışa Aktar özelliğini kullanın.. 

• CEREC yazılımı komple taramayı analiz ettikten sonra mükemmel restorasyon önerileri 

oluşturur. Bu sayede üretim aşamasına daha çabuk geçebilirsiniz. Basit ve görsel açıdan şık 

kullanıcı ara yüzünden faydalanın. 

• CEREC aşındırma ve frezeleme ünitesi ile CEREC yazılımı ideal eşleşmeyi oluşturmaktadır. 

(Som zirkonyum) restorasyon tasarımını frezeleme/aşındırma işlemi son derece hassastır ve 

restorasyonların pürüzsüz yüzeyler ve kenarlara ve çok ince fisürlere sahip olmasına yardımcı olur. 

• Tam konturlu zirkonyum restorasyonlar kompakt CEREC SpeedFire içinde kaynaştırma ve 

glazür işlemlerinden geçirilirler. Endüksiyon teknolojisi benzersiz kısalıkta kaynaştırma ve ateşleme 

süreleri elde etmeyi sağlar. 

CİHAZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


