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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

hasta takibi yapan tüm sağlık personelini kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Piyasemeni veya angldruvayı sadece motor çalışmaz durumdayken takın. 

• Çalışır veya tam durmamış durumdaki frezlere asla dokunmayın. 

• Çalışırken veya yavaşlarken piyasemenlerin ve angldruvaların tespit mekanizmalarını 

açmayın. 

• Cihaz veya alet arızası durumunda bile operasyonun güvenli bir şekilde 

sonlandırılabileceğinden emin olun. 

• Daima doğru çalıştırma koşullarının, yeterli miktarda ve uygun soğutucunun 

sağlandığından emin olun. 

• Tedavi yerinin fazla ısınmasına izin vermeyin. 

• Her uygulamadan önce Implantmed aygıtını, piyasemen veya angldruvayı ve kabloları 

ile birlikte motoru herhangi bir hasar ve gevşek parça olup olmadığına dair kontrol edin. 

• Sigortayı değiştirirken aygıtı, güç kaynağından ayırın ve sadece W&H orijinal sigortaları 

kullanın. 

• Her tedaviden önce aygıtı deneme amaçlı çalıştırın. 

• Asla hastaya ve ayak pedalı bağlantısına aynı anda dokunmayın 

• Aygıtı her yeni çalıştırdığınızda ayarlanan parametreleri kontrol edin. 

• Ayak pedalının alt tarafındaki ESD yay kontağı, kullanım sırasında yerle temas etmelidir. 

• Yalnızca uygun ve düzgün çalışan aletleri kullanın  

• Cerrahi piyasemen ve anguldruvaların üreticisinin maksimum devir sayısı, maksimum 

tork, sola ve sağa dönüş özellikleri hakkında sağladığı talimatlara mutlaka uyun.                                                                                                                 

Ekran                    EKRAN                Pompa kapağı                 Ayak tespit elemanı 

                                                                                                                                             

   

          Program tuşları                       Motor bağlantı soketi         Açma- kapama tuşu 
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YEŞİL- MAVİ: Pompa açık kapalı 

                                       TURUNCU: Program değişikliği 1’den 4’e kadar olan programlar Program 5 (tork 20 – 60 Ncm) 

                                                                   SARI: Motor dönüş yönü değişikliği (sağ- sol) 

 

 
 GRİ – SİYAH: motorun çalıştırılması (pedal) Değişken veya AÇIK / KAPALI 

 

 

CİHAZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Dezenfeksiyon malzemeleri ile silerek dezenfekte edilmesi önerilir. 

• Yalnızca resmi olarak tasdik edilmiş kuruluşlar tarafından onaylanmış lor içermeyen 

dezenfeksiyon malzemelerini kullanın. 
• Dezenfeksiyon malzemesini kullanırken üreticinin talimatlarına uyun. 

 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

 

 

 


